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 CT データから有限要素モデルを作成し解析できる（MECHANICAL FINDER 以下 MF；計算力学社製）を下
顎骨に適応することの妥当性について以下の検証をした。 
 Ⅰ．ヒト下顎無歯顎乾燥骨を CT 撮影し、得られた DICOM データを用いて MF により、 
   外面・内面に対してメッシュ生成を行うとともに CT 値を割り当て、以下の２つのモデルを作成した。 
    ①：モデルの歯槽頂上で下顎 14 歯の位置に相当する 14 点を拘束したモデル 
    ②：モデルの歯槽頂上でオトガイ孔間に、下顎６前歯の位置に相当する６点を拘束したモデル 
   これらのモデルでは下顎頭を拘束部位とし、50N の静荷重を加え、骨表面に生じる応力を測定した。 
 Ⅱ．CT 撮影を行ったものと同じヒト下顎乾燥骨にひずみゲージを貼付し、同様に各筋力に対して合計 50N の静荷
重を加え、その際の骨表面のひずみ値を測定した。その両者の比較により骨のひずみ方向、応力分布を比較検
討することにより MF の有効性を検証した。 
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２．インプラント埋入位置と本数 
 骨吸収程度の低い顎骨と、骨吸収程度の高い顎骨を CT 撮影し、MF に取り込んでモデルを作成した。各モデル
に対し、以下の条件におけるインプラント埋入を想定したモデルに咬筋、側頭筋、内側翼突筋のそれぞれの閉口筋
群のベクトルにより合計 200N を荷重部位として加えて、変位ならびに相当応力の状態について分析した。 
  A：14 本埋入モデル （低度吸収モデル：A.-L 高度吸収モデル：A.-H） 
  B：８本埋入モデル（前歯部４本、臼歯部４本） （低度吸収モデル：B.-L 高度吸収モデル：B.-H） 
  C：６本埋入モデル（前歯部４本、臼歯部２本） （低度吸収モデル：C.-L 高度吸収モデル：C.-H） 
  D：４本埋入モデル（前歯部２本、臼歯部２本） （低度吸収モデル：D.-L 高度吸収モデル：D.-H） 
  E：４本埋入モデル（オトガイ孔間に４本） （低度吸収モデル：E.-L 高度吸収モデル：E.-H） 
３．インプラント上部構造における連結材質の違い 
 ２．の D モデルに対して、以下の上部構造を設定したモデルを作成し同様の荷重ならびに拘束条件で相当応力の
発生状態ならびに変位について分析した。 
  ①：レジンによる上部結合モデル 
  ②：金属による上部結合モデル 
〈結果およびまとめ〉 
１．MF の検証について 





 高度吸収モデルにおいて大きな違いが見られた。A.-H と比較して、B.-H では 1.7 倍、C.-H では 1.9 倍、D.-H
では 2.2 倍であるのに対し、E.-H では 5.5 倍の変位が見られた。低度吸収モデルにおいては A.-L と比較して、
B.-L では 1.2 倍、C.-L では 1.3 倍、D.-L では 1.7 倍、E.-L では 3.5 倍の変位が見られた。 
 ・応力による比較： 
 下顎骨応力の平均値を比較すると、高度吸収モデルにおいて A.-H：11.7 MPa、B.-H：12.8 MPa、C.-H：12.2 
MPa、D.-H：13.2 MPa、E.-H：17.6 MPa となり A.～D. は E. に対して有意差が見られた。（P＜0.05）。低度
吸収モデルでも同様に A.-L：7.1 MPa、B.-L：7.7 MPa、C.-L：8.0 MPa、D.-L：8.1 MPa、E.-L：9.9 MPa と






は高度顎堤吸収モデルでは、レジン連結モデルにおいて 88.2 MPa、メタル連結モデルでは 109.1 MPa であり有
意に差がみられた（P＜0.05）。しかし低度顎堤吸収モデルでは、レジン連結モデルにおいて 19.3 MPa、メタル




１．インプラント埋入シミュレーションに三次元有限要素解析ソフトである MECHANICAL FINDER が有効である









論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 本研究は、下顎無歯顎症例に対するインプラント補綴において長期的に安定した咬合支持を得る上で必要なインプ
ラントの埋入本数、位置、上部構造の材質などの条件を明らかにする目的で、生体力学的な観点から三次元有限要素
モデルを用いて検討したものである。 
 その結果、インプラントを前歯部ならびに臼歯部に各２本埋入することで安定した咬合支持が得られるものの、後
方のインプラントヘの応力集中を避ける上部構造の設計が必要であることが示唆された。 
 以上のことから、本研究はインプラント補綴における治療指針に対して重要な示唆を与えるものであり、博士（歯
学）の学位授与に値するものと認める。 
